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Criar um dispositivo que evite o deslocamento da 
sonda Foley em crianças gastrostomizadas.
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Foram instalados 07 dispositivos em crianças com 
paralisia cerebral, selecionadas por conveniência, com 
média de idade de 05 anos, 71.4% sexo masculino e 
todos em uso de gastrostomia com sonda Foley.  

Na impressão do produto foram utilizados 1.4g de 
filamento TPU, com tempo de impressão de 15 
minutos, a um custo total de R$ 0,25 centavos. 

Nenhum dos 07 pacientes voltaram ao pronto socorro 
pediátrico por invaginação da sonda Foley, por infecção 
local ou internação posterior relacionada a problemas 
na sonda. 

O estudo demonstrou a viabilidade da produção de um 
dispositivo para fixação de sonda Foley por meio de 
impressão 3D, com boa aceitabilidade e adaptabilidade 
para crianças com paralisia cerebral, funcional, 
ergonômico, de baixo custo e promissor como tecnologia 
assistiva voltada a essa população.
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A sonda Foley, embora originalmente desenvolvida 
para drenagem urinária, é amplamente utilizada na 
saúde pública como alternativa à gastrostomia devido 
à sua disponibilidade e baixo custo. Ela pode ser 
adaptada para alimentação enteral em crianças que 
necessitam de suporte nutricional prolongado, 
especialmente aquelas com distúrbios neurológicos e 
dificuldade de deglutição. A gastrostomia, por sua vez, 
é um procedimento cirúrgico que permite a 
administração direta de alimentos e medicamentos no 
estômago, ajudando a prevenir complicações como 
refluxo, aspiração e infecções. O uso da sonda Foley 
nesse contexto pode trazer riscos, sendo o mais 
comum o deslocamento da sonda para dentro do 
estômago, o que exige intervenção imediata para 
evitar problemas clínicos graves.

Trata-se de um estudo piloto quantitativo, 
transversal, com crianças com paralisia cerebral que 
já utilizavam gastrostomia com sonda Foley. Com 
base em informações sobre o procedimento, suas 
vantagens e complicações, foi desenvolvido um 
novo produto que solucionasse essa necessidade. O 
resultado foi o Dispositivo de Rinck (DR), impresso 
em termoplástico de poliuretano (TPU), material 
flexível e resistente. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa.
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